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摘要： 目的 评价热对流 PCR 应用于口岸现场甲型流感病毒快速检测的效果。 方法 设计热对流 PCR 的引物和探
针，用于甲型流感病毒的检测。 用甲型和乙型流感病毒毒株和入境发热人员的鼻咽拭子样本验证热对流 PCR 的检测
灵敏度、特异性及稳定性，并与市售商品化实时荧光定量 PCR 试剂比较检测甲型流感病毒的效果。结果 通过对 8 株
甲型流感病毒和 1 株乙型流感病毒毒株进行检测， 热对流 PCR 对 H1、H3 及 H5 亚型的甲型流感病毒毒株的检测下
限为 0.001~0.005HAU，具有较好的检测广谱性，且不与乙型流感病毒发生交叉反应。 对 155 份鼻咽拭子样本进行检
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Abstract： Objective To evaluate the efficiency of convective PCR on rapid detection of influenza A virus at frontier
ports. Methods The convective PCR primers and probe were designed for the detection of influenza A virus.
Influenza A virus strains，influenza B virus strain and nasopharyngeal swabs of entry travelers with fever were used to
analyze the sensitivity，specificity and stability of convective PCR. The detection efficiency of convective PCR was
compared with commercial Real -time PCR kit. Results A broad detection spectrum of convective PCR was
observed in testing 8 influenza A virus strains with different genotypes （H1、H3 and H5）and 1 influenza B virus
strain，the detection limit of convective PCR for influenza A virus strain was 0.001~0.005HAU. There was no cross
reaction with influenza B virus. When convective PCR was applied to the detection of 155 nasopharyngeal swabs，
comparison with Real-time PCR，the detection sensitivity was 94.74% ，the detection specificity was 97.44% ，and the
detection stability was good. Conclusion Convective PCR had a high sensitivity and specificity，was fit for the rapid
detection for influenza A virus at frontier ports.
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病毒快速检测中的应用价值。
1 材料与方法
1.1 试剂与设备 病毒 RNA 提取试剂盒购自瑞士
罗氏公司， 实时荧光定量 PCR检测试剂盒购自上海
之江生物科技股份有限公司 ，Hank’s 液购自美国





1.2 C-PCR 的检测引物与探针 从 GenBank 下载
各种亚型甲型流感病毒核酸序列， 分析编码 NP 蛋









1.4.1 C-PCR 检测 从流感病毒毒株和鼻咽拭子
样本中提取的 RNA 为模板。 反应体系：10×PCR 缓
冲液 2.5μl，10mmol/L dNTPs 0.5 μl，模板 RNA 5 μl，
上/下游引物（10 μmol/L）及探针（10 μmol/L） 各0.8
μl，DNA 聚合酶 1U，MMLV 逆转录酶 0.5U，用无菌
去离子水补足至 25 μl。 反应条件：上控温度为96℃，
下控温度为 50℃，反应时间为 25 min；结果判读：检
测试纸条上的 C 点和 T 点都出现条带，判断为甲型
流感病毒核酸阳性；检测试纸条上的 C 点（对照线）
出现条带，T 点（检测线）未出现条带，为甲型流感病
毒核酸阴性； 检测试纸条上的 C 点未出现条带，不
论 T 点是否出现条带，均说明实验未成功，需重新
检测。
1.4.2 流感病毒毒株验证 C-PCR 灵敏度 先用血
凝抑制试验[13]确定甲型流感病毒毒株的血凝滴度值
（HAU），再用 20 mmol 磷酸盐缓冲液对病毒株进行
稀释。 取各个稀释度的病毒液各 150 μl，用 C-PCR
进行检测， 获得 C-PCR 检测所能达到的最低 HAU
值 （即检测下限）。 C-PCR 检测乙型流感病毒毒株
时，直接使用原液进行检测。
1.4.3 入境人员鼻咽拭子样本的采集与实时荧光定
量 PCR 检测 在厦门高崎国际机场和厦门国际邮
轮码头对入境旅客进行流感监测。 入境时体温≥
37.5℃或具有其他流感样症状的旅客采集鼻咽拭










2.1 用流感病毒毒株评价 C-PCR 的灵敏度 用
C-PCR 方法检测甲型流感病毒和乙型流感病毒毒
株，对 C-PCR的灵敏度进行评价。结果如表 2 所示。
8 株甲型流感病毒毒株的检测结果均为阳性， 检测
下限为 0.001~0.005 HAU； 乙型流感病毒毒株的检
测结果为阴性。
2.2 用鼻咽拭子样本检测 C-PCR 的灵敏度和特异
性 共采集到入境发热人员的鼻咽拭子样本155
份。 先用市售实时荧光定量 PCR 试剂盒进行检测，
获得甲型流感病毒阳性 38 份，其中 Ct 值≤30 的 29
份，30＜Ct 值≤37 的 6 份，37＜Ct 值≤40 的 3 份 （经
病毒分离培养后做血凝抑制试验确定为阳性样本）；
甲型流感病毒阴性样本 117 份， 其中乙型流感病毒
阳性样本 11 份，其他样本 106 份。再用 C-PCR方法
检测，38 份甲型流感病毒阳性样本中，C-PCR 检出
36 份，灵敏度为 94.74%（36/38）。漏检的 2 份样本的
实时荧光定量 PCR 检测中Ct 值分别为 38.2 和
















Flu B N697 —
注：“—”表示未检出。
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39.1，均属于弱阳性。 117 份甲型流感病毒阴性样本





2.3 稳定性实验 对 2.2 中经实时荧光定量PCR
检测为甲型流感病毒阳性的 38 份样本进行亚型鉴
定，获得 H1N1（2009）、H1N1、H3N2 各 1 份，再取 1
份乙型流感病毒阳性样本作为阴性对照， 用于评价



































的：一是考核 C-PCR 的检测效能；二是考核 C-PCR
在口岸现场应用的价值。 从实验结果可以看出，C-
PCR与实时荧光定量 PCR检出符合率较高， 除了 2
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阳性（份） 38 36 2
阴性（份） 117 3 114
合计（份） 155 39 116
1～3：H1N1（2009）；4～5：H1N1；6～7：H3N2；8：乙型流感病毒
图 1 C-PCR 检测稳定性实验
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